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Аннотация
Цель исследований: определить осмотическую резистент-
ность эритроцитов с использованием технологий моду-
ляционной интерференционной микроскопии в режиме 
световой микроскопии биологических объектов для 
выявления динамики и определения возможностей про-
должения апитерапии у пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями. 
Методы. Изложены методологические подходы к ис-
пользованию модуляционной интерференционной 
микроскопии и компьютерной томографии для задач 
диагностической медицины и прикладной иммунологии. 
Использована технология витальной компьютерной 
динамической фазометрии, специальные способы про-
боподготовки цитообъектов, а также система компью-
терного автоматизированного анализа цитологических 
изображений; алгоритмы распознавания, измерения и 
идентификации микрообъектов; методы статистической 
обработки данных. 
Результаты. С помощью отечественного инновацион-
ного лазерного микроскопа МИМ340 выполнена оценка 
осмотической резистентности эритроцитов с исполь-
зованием метода модуляционной интерференционной 
микроскопии для выявления динамики и определения 
возможностей продолжения апитерапии у больных с 
ревматоидным артритом и рассеянным склерозом. Ис-
пользуя компьютерные методы цитодиагностики, были 
выявлены новые аспекты функциональной морфологии 
живых клеток, установлены клинико-морфологические 
параллели. Удалось оценить диагностическое и прогно-
стическое значение витальной морфометрии клеток при 
различных патологических процессах и оценке эффек-
тивности лечебных мероприятий. Создан банк данных 
графических изображений эритроцитов и лимфоцитов 
крови пациентов с заболеваниями иммунной системы. 
Выводы. Исследование структурных особенностей и 
функциональной полноценности циркулирующих клеток 

Summary 
Aim: to determine the osmotic resistance of red blood cells 
using modulation interference microscopy technologies in 
the light microscopy mode of biological objects to identify 
the dynamics and determine the possibility of continuing 
apitherapy in patients with autoimmune diseases. 
Methods. Methodological approaches to the use of modulation 
interference microscopy and computed tomography for 
diagnostic medicine and applied immunology are described. 
Vital computer dynamic photomety, special cytoobject 
preparation methods and the system of automated computer 
analysis of cytological images were used; as well as algorithms 
for recognition, measurement and identification of 
microorganisms; methods of statistical data processing. 
Results. Using the domestic innovative laser microscope 
MIM340, the osmotic resistance of red blood cells was 
evaluated using the method of modulation interference 
microscopy to identify the dynamics and determine the 
possibility of continuing apitherapy in patients with 
rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. Using computer 
methods of cytodiagnostics, new aspects of the functional 
morphology of living cells were identified, and clinical and 
morphological parallels were established. It was possible 
to evaluate the diagnostic and prognostic value of vital cell 
morphometry in various pathological processes and evaluate 
the effectiveness of therapeutic measures. A data bank of 
graphic images of red blood cells and lymphocytes of patients 
with diseases of the immune system was created. 
Conclusion. The study of structural features and functional 
usefulness of circulating blood cells is of great importance 
for solving the issues of pathogenesis, diagnosis, assessment 
of the severity of various pathological conditions and the 
effectiveness of therapy. We believe that the study of living 
cytoobjects using a new method of coherent phase microscopy 
will allow us to obtain the most objective data and increase 
the information content of the analysis, which is undoubtedly 
an urgent and promising task. In the near future, we are 
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крови имеет большое значение при решении вопросов 
патогенеза, диагностики, оценки тяжести различных 
патологических состояний и эффективности проводимой 
терапии. Полагаем, что изучение живых цитообъектов 
с использованием нового метода когерентной фазовой 
микроскопии позволит получить максимально объек-
тивные данные и повысит информативность анализа, 
что, несомненно, является актуальной и перспективной 
задачей. В ближайшие планы входит доработка математи-
ческого, алгоритмического и программного обеспечения 
для поддержки принятий решений в системах компью-
терного автоматизированного анализа изображений 
эпидермиса и поверхностной части дермы при неопла-
стических процессах – злокачественных заболеваниях 
кожи. Необходимо также создание алгоритмических и 
программных средств компьютеризации исследований 
клеточных моделей для количественной и качественной 
оценки селективного накопления ксенобиотиков метода-
ми лазерной микроскопии. 
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planning to refine mathematical, algorithmic and software 
support for enhanced decision-making in computer-aided 
image analysis of the epidermis and the surface part of the 
dermis in neoplastic processes – malignant skin diseases. It 
is also necessary to create algorithmic and software tools for 
computerization of cell model studies for quantitative and 
qualitative assessment of selective xenobiotic accumulation 
using laser microscopy.

Keywords
Computer microscopy, medical and diagnostic information 
systems, modulation interference microscopy( MIM), socially 
significant diseases, erythrocyte resistance, rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis

Введение
Современный уровень развития оптической 

электроники и вычислительной техники позво-
ляет создавать и успешно внедрять новые инстру-
менты для исследования микробиологических 
объектов. Последние достижения отечественной 
науки в области компьютерной микроскопии и 
томографии [1,2] в сочетании с автоматизирован-
ными системами распознавания образов широко 
используются в качестве исследовательских и 
диагностических инструментов в биологии и 
медицине [3-5]. Исследования корреляции между 
функциональным состоянием отдельной клетки 
и физическими параметрами ее органелл явля-
ется одной из актуальных проблем биологии [6, 
7-9]. Ее решение может иметь фундаментальное 
значение для понимания внутриклеточной дина-
мики, а также откроет перспективу разработки 
новых методов диагностики в молекулярной 
медицине. Практически важными приложениями 
таких методов являются скрининг биологически 
активных соединений и экспресс-диагностика 
ряда заболеваний на клеточном уровне [10-12]. 
Исследования в области динамики внутрикле-
точных процессов, таких как кинетика молеку-
лярных моторов, кооперативные явления в мем-
бранах и ферментных комплексах и т.п. [13-18] 
стимулировали дальнейший прогресс в развитии 
новых методов «прижизненной» микроскопии. 
Возникла острая необходимость регистрации 

динамических процессов в реальном времени. 
На основе запатентованных технологий Моду-
ляционной Интерференционной Микроскопии 
(МИМ) и бесконтактного перемещения с исполь-
зованием магнитно-аэростатических узлов была 
создана уникальная линейка лазерных микроско-
пов МИМ и комплекс прецизионных устройств 
(«Наномеханика») для сверхточных измерений 
на уровне нанотехнологических систем [5, 7].

Цель исследования. Исследование осмоти-
ческой резистентности эритроцитов с исполь-
зование технологий модуляционной интерфе-
ренционной микроскопии в режиме световой 
микроскопии биологических объектов (кровь) 
для выявления динамики и определения возмож-
ностей продолжения апитерапии у пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования служила ге-

паринизированная капиллярная кровь (микро-
метод исследования забора крови из пальца) в 
объеме от 200 мкл. Подготовка мазков extemporo 
(«влажный» мазок), без фиксации. На одного па-
циента проба подготовка в количестве 3 стекол. 
На каждого пациента заполнялось информи-
рованное согласие и карта учета морфологиче-
ской картины крови – эритроцитарного ростка 
(размеры, форма, наличие дефектов – гемолиза 
полного и/или частичного). Методом случайной 
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выборки по нозологичному принципу и лечеб-
но-терапевтическому принципу автоматически 
было отобрано 38 пациентов. Доминирующий 
вид патологии – ревматоидный артрит (n=36 чел), 
два пациента страдали рассеянным склерозом 
(n=2 чел). Гендерный и возрастной принципы 
ранжирования не использовались. Все пациенты 
имели длительные хронические заболевания ау-
тоиммунного генеза более 5 лет, в течение одного 
и более лет получила апитерапию. 

Зрелые эритроциты человека (нормоциты) – 
это клетки крови асимметричной дисковидной 
двояковогнутой формы с диаметром 6,2 до 8,2 
микрометра (мкм), толщина тонкой части 0,81 
мкм, толстой части – 2,61 мкм, площадь поверх-
ности 135 мкм2, объем 90 мкм3. У женщин норма 
эритроцитов составляет около 3,4-5,1×1012/л, у 
мужчин – 4,1-5,7×1012/л, в пожилом возрасте – 
4,0×1012 на литр (менее 4 млн в 1 мм³). 

Измерения параметров эритроцитов прово-
дились при помощи метода модуляционной ин-
терференционной микроскопии – МИМ. Для ста-
тистической обработки значений характеристик 
эритроцитов использовалось программное обе-
спечение ППП SPSS-10. Достоверность различия 
показателей оценивалась по критериям Стьюден-
та, Пирсона при распределении по нормальному 
закону. При отклонении от нормального рас-
пределения использовались непараметрические 
критерии (критерий серий Вальда-Вольфовица, 
U-критерий Манна– Уитни, двухвыборочный 
критерий Колмогорова–Смирнова).

Принципиальная схема функционирования 
микроскопа МИМ-340 представлена в [7]. В 
МИМ разрешение по вертикали в стандартных 
условиях достигает 0,3 нм, а с использовани-
ем системы активной виброзащиты – 0.1нм. 
Латеральное (по координатам X,Y) разреше-
ние объектнозависимо. В МИМ величина ла-
терального разрешения меняется от 10 нм до 
100 нм в зависимости от фазового контраста 
исследуемого объекта. Использована технология 
витальной компьютерной динамической фазо-
метрии, специальные способы пробоподготовки 
цитообъектов, а также система компьютерного 
автоматизированного анализа цитологических 
изображений; алгоритмы распознавания, изме-
рения и идентификации микрообъектов; методы 
статистической обработки данных.

Результаты исследований 
и их обсуждение
Используя компьютерные методы цитодиаг-

ностики, были выявлены новые аспекты функ-

циональной морфологии живых клеток, уста-
новлены клинико-морфологические параллели. 
Удалось также оценить диагностическое и про-
гностическое значение витальной морфометрии 
клеток при различных патологических процессах 
и оценке эффективности лечебных мероприятий. 
В процессе апробации микробиологического 
варианта лазерного микроскопа МИМ-340 были 
выявлены как некоторые преимущества и недо-
статки программно-технического комплекса, но-
сящие некий диалектический характер. Прежде 
всего, в качестве положительных характеристик 
необходимо отметить простоту и низкую эконо-
мическая стоимость пробо-подготовок (расход-
ные материалы для забора капиллярной крови). 
Реализована возможность сохранения клеточных 
паспортов в банке данных биомедицинских изо-
бражений с последующим динамическим сравне-
нием цитологических образцов у индивида (на-
пример, при восстановлении эритроцитарного, 
тромбо и лейкоцитарного профилей) – наличие 
базы данных.

На этапе световой микроскопии имеется воз-
можность оценки дефицитарность эритроцитар-
ного ростка (анемии), склонность к тромбообра-
зованию (увеличение количества тромбоцитов). 
Аналогичных исследований в России пока нет. 
Но эти характеристики является субъективными 
по сравнению с данными современных гемоана-
лизаторов. Для оценки клеток и длительности 
экспозиции необходимо добавление гепарина и/
или приготовление лейко- или лимфовзвеси. Од-
нако при переходе на высокие скорости захвата 
фазовых кадров возникает проблема недоста-
точной засветки матрицы камеры. В настоящей 
реализации МИМ, чувствительность камеры 
позволяет уменьшить время экспозиции до 0,5 
мс при мощности излучения лазера 5 мВт с со-
хранением линейности отклика камеры. Таким 
образом, за счет увеличения пропускной способ-
ности интерфейса, в ближайшее время скорость 
получения фазовых изображений МИМ может 
быть повышена до 6 полных фазовых изображе-
ний в секунду или до 500 фазовых изображений 
разрешением 128х128 точек. Это открывает пер-
спективы применения МИМ в прижизненной 
регистрации морфологии клеток и ее органелл, 
а также создание на основе МИМ диагностиче-
ских методов на клеточном уровне. Очень высока 
разрешающая способность на уровне световой 
микроскопии. Правда, без программ автомати-
ческого подсчета клеток, наличия окна по типу 
«стоп-кадр» практического применения данное 
свойство не находит. Принцип модуляционной 
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интерференции позволяет создать фазовый про-
филь биологического объекта. Но процесс очень 
трудоемкий, настройка производится вручную и 
связана с применением существенных физиче-
ских усилий. Возможна персонифицированная 
оценка клеточного ряда с 3D-восстановлением 
(рис. 1). Но на обработку одного клеточного 
элемента (особенно лейкоцита) уходит до 7 мин 
времени. При этом уровень доказательности при 
воспроизведении до 50 клеток приближается к 
нулю.

На уровне фазово-поляризационной микро-
скопии имеется возможность исследовать каче-
ство лейкоцитарной линии с изменением актив-
ности данной клеточной линии. Однако свойство 
малодоказательное и не может конкурировать с 
другими способами оценки активности лейкоци-
тов, например, реакцией торможения миграции 
лейкоцитов (РТМЛ). Тем не менее, необходимо 
констатировать, что с появлением в отечествен-
ной микроскопии инновационного продукта 
на основе модуляционной интерфереционной 
микроскопии – МИМ-340, наметился колоссаль-
ный прорыв. Этот вид лазерной микроскопии 
имеет возможности оптической микроскопии 
и электронной, позволяя работать с биологиче-
скими объектами – кровь, в режиме реального 
времени. За очень короткий промежуток время, 
с минимальным набором для пробо-подготовки, 
можно оценить морфологический портрет кле-
ток человека. 

Одним из основных направлений исследо-
ваний с помощью отечественного микроскопа 
МИМ–340 была резистентность эритроцитов для 
решения вопроса о возможности продолжения 

апитерапии больных с ревматоидным артритом 
и рассеянным склерозом – световой вариант. 
Подчеркивая еще раз актуальность проводимых 
исследований, необходимо сделать акцент на 
практически полном отсутствии экспресс-диаго-
стических исследований, имеющих максимально 
короткий срок выполнения – до 10 мин. 

В данной статье представлена экспресс-диа-
гностических технология сопровождения тяже-
лых форм соматической патологии, с нарушением 
толерантности – аутоиммунные заболевания в 
виде ревматоидного артрита и рассеянного скле-
роза. На настоящее время несмотря на прогресс в 
области лечения названных патолого-нозологи-
ческих форм таргетные виды и резистентность к 
ним сохраняются на достаточно высоким уровне. 
Это обстоятельство вызывает необходимость 
поиска инновационных способов лечения и 
реабилитации. Ключевым феноменом при про-
ведении апитерапии у подобных пациентов яв-
ляется свойство резистентности эритроцитов: 
отсутствие гемолиза при проведении прово-
кационной пробы. Для уточнения дальнейшей 
тактики в проведении апитерапии требуется 
оценка стойкости эритроцитов или отсутствие 
признаков гемолиза.

Дизайн исследования. По плану рандомизи-
рованных исследований были проведены наблю-
дения за фазовым портретом эритроцитов среди 
38 пациентов, у которых диагностировалась 
полипатология. У 36 чел. доминирующим видом 
патологии было поражения опорно-двигательно-
го аппарата, которые имели верифицированный 
ревматоидный артрит (ACR/EULAR 2010), двое 
пациентов страдали рассеянным склерозом. 

Рис. 1. 3D-анализ эритроцита
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Всем пациентам перед апитерапевтическим ле-
чением была проведена проба на определение 
чувствительности к апитерапии (проба на пере-
носимость). Дополнительная характеристика – 22 
пациента находились на супрессорной иммуно-
терапии. 

В ходе исследования клеток крови были иден-
тифицированы фазовые портреты различных 
форм эритроцитов (рис. 2). 

Фазовый портрет эритроцита в норме отра-
жает равномерное распределение гемоглобина по 
объему эритроцита. При различных патологиях 
распределение гемоглобина носит неравномер-
ный характер. Традиционные методы оптической 
микроскопии не позволяют выявить подобные 
отличия. Из 38 человек у 2-х пациентов проба 
была сомнительная – наличие признаков гемоли-
за – нечеткая мембрана клетки, ее фрагментарная 
размытость (Рис. 2в), при этом у одного пациента 
вероятность нестойкости эритроцитарной мем-
браны была вызвана анемией среднетяжелой сте-
пени, гормонально-индуцированной (получение 
иммуносупрессорной терапии). У 36 пациентов 
перед началом лечения количество лейкоцитов 
было более 10*109. У одного больного количество 
лейкоцитов было в норме, 7,6*109 и еще у одного 
констатировалась лейкопения – 3,3*109. 

Выводы
Таким образом, при помощи МИМ-340 в 

варианте экспресс-диагностики может быть 
проводится корректная оценка резистентности 
эритроцитов, их морфологических свойств, на-
сыщение эритроцитов гемоглобинов, наличие 
дефектных форм, а также оценено количество 

лейкоцитов. Дальнейшие исследования возмож-
но продолжить по изучению зависимости мор-
фологии и характера динамических процессов 
в эритроцитах от степени их оксигенирования.

Исследование структурных особенностей и 
функциональной полноценности циркулирую-
щих клеток крови имеет большое значение при 
решении вопросов патогенеза, диагностики, 
оценки тяжести различных патологических со-
стояний и эффективности проводимой терапии. 
Полагаем, что изучение живых цитообъектов 
с использованием нового метода когерентной 
фазовой микроскопии (КФМ) позволит по-
лучить максимально объективные данные и 
повысит информативность анализа, что, несо-
мненно, является актуальной и перспективной 
задачей. Перспективы дальнейшего использо-
вания МИМ-340 могут быть связаны прежде 
всего с разработкой оригинальной методологии 
электронно-микроскопической, морфометриче-
ской, текстурной и гистологической оценки по-
вреждающего эффекта плазматических мембран 
клеток-мишеней. 

Исследования с помощью МИМ 340 также 
возможны для морфологии опухолевых кле-
ток для определения новых методов скрининга 
лекарственных препаратов. Для продолжения 
испытаний оборудования линейки МИМ, осно-
ванной на принципах модуляционной интерфе-
ренционной микроскопии, необходимо создать 
современное программное обеспечение для ре-
гистрации обработки и анализа динамических 
процессов в реальном времени. Предстоит дора-
ботать средства программно-технической реали-
зации модуляционного метода воспроизведения 

Рис. 2. Фазовый портрет эритроцита
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низкочастотных флуктуаций фазовой толщины. 
Вероятна разработка специализированного мате-
матического, алгоритмического и программного 
обеспечения для МИМ-340 с целью поддержки 
принятий решений по результатам визуализации 
оптически анизотропных структур размером 
менее 100 нм и регистрации нанодинамики в 
режиме нановидео. 

Таким образом, заложенный в МИМ потен-
циал открывает новые перспективы в изучении 
морфологии клетки и ее органелл, а также их 
метаболизма. В ближайшие планы входит также 

доработка математического, алгоритмического 
и программного обеспечения для поддержки 
принятий решений в системах компьютерного 
автоматизированного анализа (КАД-аализ) для 
анализа изображений эпидермиса и поверхност-
ной части дермы при неопластических процессах 
– злокачественных заболеваниях кожи. Необхо-
димо создание алгоритмических и программных 
средств для компьютерных исследований кле-
точных моделей: количественная и качественная 
оценка селективного накопления ксенобиотиков 
методами лазерной микроскопии. 
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